
1 sarjan myyntipakkaus

Toimituslaatikko:
Pakkauksia 500 kpl
Paino 11 kg
65 cm x 41 cm x 31 cm

COVID-19 antigeenln havaitsemissarja, 1 kpl 
REF LCV031 
EAN 06429810401687

Fimea laiteryhmä FIMEA-R1490 
Fimea laitenumero FIMEA-L4037

Lituo Biotechnology COVID-19 antigen selftest (colloidinen kulta)

Luotettavat antigeenin havaitsemissarjat, joko 1. sarjan tai 5. sarjan myyntipakkauksilla. 

COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)
Käyttöohjeet

【TUOTTEEN NIMI】 

   COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)

【PAKKAUSERITELMÄ】
  

COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta) on kvalitatiivinen kalvopohjainen immunomääritys SARS-CoV-2:n 

nukleokapsidiproteiiniantigeenien löytämiseksi ihmisen nenänäytteestä. Tämä on tarkoitettu lääketieteellisille maallikoille 

(18-vuotiaille ja sitä vanhemmille) itsetestaukseen. Testi voidaan tehdä henkilöille, joilla on ollut SARS-CoV-2:n kaltaisia 

tyypillisiä oireita: kuumetta, yskää, päänsärkyä, kurkkukipua, maku- ja hajuaistin heikkenemistä jne. Testi on tarkoitettu vain 

COVID-19:lle apudiagnostiikkavälineeksi.

Positiiviset tulokset osoittavat virusantigeenien esiintymistä, mutta infektiostatuksen testaaminen edellyttää kliinistä 

korrelaatiota potilaan sairaushistoriaan ja muihin diagnostisiin tietoihin. Positiiviset tulokset eivät sulje pois bakteeri-

infektioita tai samanaikaisia infektioita muiden virusten kanssa.

Negatiiviset tulokset eivät sulje pois infektion mahdollisuutta. Henkilöiden, joiden testi on negatiivinen mutta joilla on silti 

COVIDin kaltaisia oireita, on otettava yhteyttä lääkäriin/yleislääkäriin tarkempaa diagnoosia varten.  

SARS-CoV-2-infektion aiheuttama tauti sai nimekseen COVID-19, joka on akuutti hengitysteiden tartuntatauti. Ihmiset ovat 

yleensä alttiita. Tartunnan saaneet henkilöt ovat tällä hetkellä tärkein tartunnan lähde. Nykyisen epidemiologisen tutkimuksen 

mukaan itämisaika on 1-14 päivää, mutta useimmiten 3-7 päivää. Tärkeimmät oireet ovat kuume, väsymys ja kuiva yskä. 

Nenän tukkoisuutta, nuhaa, kurkkukipua, lihassärkyä ja ripulia esiintyy muutamissa tapauksissa.

Avaamaton pakkaus on säilytettävä 2-30 ℃:ssa ja suojattava suoralta auringonvalolta. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän 

jälkeen. Testikasetti on pakattu yksittäin alumiinipussiin. Kun alumiinifolio on avattu, testikasetti voidaan käyttää tunnin kuluessa. 

Pitkäaikainen kosketus kosteaan ympäristöön johtaa tuotteen heikkenemiseen.

Tämä itsetesti soveltuu maallikoille (18-vuotiaille ja sitä vanhemmille). Jos testitulos on positiivinen, ota yhteys perhelääkäriin tai 

paikalliseen hoitolaitokseen. 

Jos itsetestausmenettelyä ei noudateta tai jos testikorttiin lisätty näyte ei ole riittävä, tulos voi olla väärä. 

Jos sinulla on nenäverenvuotoa testin aikana tai välittömästi sen jälkeen tai jos tunnet kipua näytteenoton aikana, ota yhteys lääkäriin. 

Kun testi on suoritettu, laita jäte ja käytetty pakkauslaatikko erikseen tyhjään roskakoriin, äläkä sekoita sitä kotitalouden roskakoriin. 

3. Näytteenotto nenänäytteenottoa varten

Kallista päätäsi hieman taaksepäin. Työnnä tikku sieraimeen, 

jossa on ensin "pumpulipallo". Työnnä tikkua varovasti noin 

2,5 cm, kunnes tunnet vastusta. Paina puikko 3x nenän 

seinämää vasten. Toista näytteenotto samalla tikulla toiseen 

sieraimeen kerätäksesi mahdollisimman paljon soluja ja 

limaa. Poista se sitten nenästä ja lisää se välittömästi 

uuttopuskuriin näytteen uuttamista varten.  

4. Näytteen uuttaminen:

Sekoita näytettä edestakaisin 5 kertaa uuttopuskurissa. 

Paina pumpulipuikon pää tiukasti putken seinämää vasten, 

jotta poistettu näyte liukenee nesteeseen. Toista tämä 

varovasti 3-5 kertaa. Poista sitten tikku ja varmista, että 

mahdollisimman paljon liuosta jää putkeen. Kierrä sitten 

korkki takaisin kiinni.  

【PERIAATE & KÄYTTÖTARKOITUS】  

  

【YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA】  

  

【SÄILYTYSOLOSUHTEET JA SÄILYVYYS】  

  

【ITSETESTAUKSEN VAROTOIMENPITEET】  

  

【TUOTTEEN TUOTENIMI】  

  

【 】NÄYTTEENOTON VALMISTELU

1. Avaa puskuriliuosta sisältävä uuttoputki 

ruuvaamalla korkki irti kuvan osoittamalla tavalla.

2. Ota pyyhkäisysuikale ulos pakkauksesta. Varmista, että kosketat 
tikkua vain kahvasta, et sen kärjestä, jossa on "pumpulipallo". 

x5

x3~5

【TESTITULOSTEN TULKINTA】

  

Positiivinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) ja testialueella (T) näkyy punainen reaktioviiva. Näytteen SARS-CoV-2-antigeenin testitulos on 

positiivinen. Tällä hetkellä epäillään COVID-19-infektiota. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin/yleislääkäriin tai paikalliseen 

terveysvirastoon ja noudata paikallisia ohjeita itseisolaatiosta. Viruksen esiintyminen ei välttämättä tarkoita, että sinulla on taudin 

vakava muoto, mutta sinun on joka tapauksessa noudatettava paikallisten viranomaisten mukaisia varotoimia, jotta vältät viruksen 

tarttumisen muihin.

Negatiivinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) näkyy punainen viiva, mutta testialueella (T) ei näy punaista reaktioviivaa. Negatiivinen tulos 

tarkoittaa, että näyte on negatiivinen SARS-CoV-2-antigeenin suhteen tai antigeenipitoisuus on alle havaitsemisrajan. Jos 

näytteenotto on suoritettu virheellisesti, negatiivinen tulos voidaan saada virheellisesti.  

Negatiivinen tulos ei sulje täysin pois COVID-19-infektiota. Jos oireet jatkuvat tai jos oireet vaikeutuvat, testi on toistettava 1-2 

päivän kuluttua, koska SARS-CoV-2:ta ei voida havaita tarkasti kaikissa infektion vaiheissa. Jos tulos on negatiivinen, henkilön on 

jatkettava säädösten vaatimusten ja suositusten noudattamista, mukaan lukien henkilökohtaisia hygieniasuosituksia, fyysisen 

etäisyyden noudattamista ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Virheellinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) ei ole punaista reaktioviivaa, testi on virheellinen. Riittämätön näytemäärä tai virheellinen 

menettelytapa ovat todennäköisimmät syyt kontrolliviivan epäonnistumiseen. Tarkista menettely ja toista testi uudella testikasetilla. 

Huomaa, että liian suuri tai liian pieni näytemäärä voi johtaa virheellisiin testituloksiin. Jos ongelma jatkuu, lopeta välittömästi erän 

käyttö ja ota yhteys paikalliseen jakelijaan.

Huomioi, että T-rivi saattaa näkyä ennen C-riviä. Odota vähintään 10 minuuttia, ennen kuin voit lukea lopulliset tulokset.

【LAADUNVALVONTA】 

  Testiin sisältyy menettelytapavalvonta. Punainen viiva valvonta-alueella (C) katsotaan sisäiseksi menettelytapavalvonnaksi. 

Se vahvistaa riittävän näytemäärän, näytteen täydellisen tunkeutumisen kalvoon ja oikean menettelytekniikan.  

Koostumus

Tunnistuskortti

Tuotekoodi

Uuttopuskuri putkissa

Näytteenottopyyhkäisy (nenästä)

Käyttöohjeet

Paketti

5 testiä

LCV035

5 pulloa

5 kpl

1 kpl

25 testiä

LCV03

25 pulloa

25 kpl

1 kpl

1 testi

LCV03I

1 pullo

1 kpl

1 kpl

【LISÄKSI TARVITTAVAT MATERIAALIT】  

  Sekuntikello

Näytteen hävittämiseen tarkoitettu säiliö

Positiivinen Negatiivinen Virheellinen

3. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen testin suorittamista. 

4. Testi on suoritettava huoneenlämmössä (18-30 ℃). Varmista, että kaikki komponentit ovat huoneenlämmössä ennen testausta. 

1. Pese tai desinfioi kätesi huolellisesti saippualla vähintään 30 sekuntia ennen testin suorittamista.

2. Avaa testipakkaus ja ota kaikki sisältö ulos. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä. 

【 】TESTIVALMISTELU

1 2

O
P

E
N

Specimen Collection Swab3

1. Avaa alumiinipussi, poista testikasetti ja aseta se tasaiselle alustalle. Älä häiritse testauksen aikana.

2. Ruuvaa tippakorkin yläpää irti ja annostele 2 tippaa (noin 60 μl) näyteliuosta (pyyhkäisynäytteenotto- ja uuttopuskuri) putkesta 

    testikasetin näytekaivoon.

Huomautus: Varmista, että lisäät 2 tippaa näytemäärää. Jos näytemäärä on enemmän tai vähemmän kuin 2 tippaa, testitulokset 

                     voivat olla virheellisiä, esim. laadunvalvonta-alueella (C) ei ole punaista viivaa.

3. Lue näytetyt tulokset (kaistat) 10-15 minuutin kuluessa. Jos testitulos luetaan yli 15 minuutin kuluttua, tulos voi olla virheellinen.  

【 】  TESTAUSMENETTELYT

CC TT

x2

CC TT

10-15min！
CAUTION

Results after 
15minutes 
are invalid.

Itsetestaukseen

  Lituo COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)

1434

1 2

FIN

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

5 sarjan myyntipakkaus

Toimituslaatikko:
Pakkauksia 250 kpl
Paino 16 kg
77 cm x 43 cm x 37 cm

COVID-19 antigeenln havaitsemissarja, 5 kpl 
REF LCV035 
EAN 06429810401694

Fimea laiteryhmä FIMEA-R1491 
Fimea laitenumero FIMEA-L4038

COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)
Käyttöohjeet

【TUOTTEEN NIMI】 

   COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)

【PAKKAUSERITELMÄ】
  

COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta) on kvalitatiivinen kalvopohjainen immunomääritys SARS-CoV-2:n 

nukleokapsidiproteiiniantigeenien löytämiseksi ihmisen nenänäytteestä. Tämä on tarkoitettu lääketieteellisille maallikoille 

(18-vuotiaille ja sitä vanhemmille) itsetestaukseen. Testi voidaan tehdä henkilöille, joilla on ollut SARS-CoV-2:n kaltaisia 

tyypillisiä oireita: kuumetta, yskää, päänsärkyä, kurkkukipua, maku- ja hajuaistin heikkenemistä jne. Testi on tarkoitettu vain 

COVID-19:lle apudiagnostiikkavälineeksi.

Positiiviset tulokset osoittavat virusantigeenien esiintymistä, mutta infektiostatuksen testaaminen edellyttää kliinistä 

korrelaatiota potilaan sairaushistoriaan ja muihin diagnostisiin tietoihin. Positiiviset tulokset eivät sulje pois bakteeri-

infektioita tai samanaikaisia infektioita muiden virusten kanssa.

Negatiiviset tulokset eivät sulje pois infektion mahdollisuutta. Henkilöiden, joiden testi on negatiivinen mutta joilla on silti 

COVIDin kaltaisia oireita, on otettava yhteyttä lääkäriin/yleislääkäriin tarkempaa diagnoosia varten.  

SARS-CoV-2-infektion aiheuttama tauti sai nimekseen COVID-19, joka on akuutti hengitysteiden tartuntatauti. Ihmiset ovat 

yleensä alttiita. Tartunnan saaneet henkilöt ovat tällä hetkellä tärkein tartunnan lähde. Nykyisen epidemiologisen tutkimuksen 

mukaan itämisaika on 1-14 päivää, mutta useimmiten 3-7 päivää. Tärkeimmät oireet ovat kuume, väsymys ja kuiva yskä. 

Nenän tukkoisuutta, nuhaa, kurkkukipua, lihassärkyä ja ripulia esiintyy muutamissa tapauksissa.

Avaamaton pakkaus on säilytettävä 2-30 ℃:ssa ja suojattava suoralta auringonvalolta. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän 

jälkeen. Testikasetti on pakattu yksittäin alumiinipussiin. Kun alumiinifolio on avattu, testikasetti voidaan käyttää tunnin kuluessa. 

Pitkäaikainen kosketus kosteaan ympäristöön johtaa tuotteen heikkenemiseen.

Tämä itsetesti soveltuu maallikoille (18-vuotiaille ja sitä vanhemmille). Jos testitulos on positiivinen, ota yhteys perhelääkäriin tai 

paikalliseen hoitolaitokseen. 

Jos itsetestausmenettelyä ei noudateta tai jos testikorttiin lisätty näyte ei ole riittävä, tulos voi olla väärä. 

Jos sinulla on nenäverenvuotoa testin aikana tai välittömästi sen jälkeen tai jos tunnet kipua näytteenoton aikana, ota yhteys lääkäriin. 

Kun testi on suoritettu, laita jäte ja käytetty pakkauslaatikko erikseen tyhjään roskakoriin, äläkä sekoita sitä kotitalouden roskakoriin. 

3. Näytteenotto nenänäytteenottoa varten

Kallista päätäsi hieman taaksepäin. Työnnä tikku sieraimeen, 

jossa on ensin "pumpulipallo". Työnnä tikkua varovasti noin 

2,5 cm, kunnes tunnet vastusta. Paina puikko 3x nenän 

seinämää vasten. Toista näytteenotto samalla tikulla toiseen 

sieraimeen kerätäksesi mahdollisimman paljon soluja ja 

limaa. Poista se sitten nenästä ja lisää se välittömästi 

uuttopuskuriin näytteen uuttamista varten.  

4. Näytteen uuttaminen:

Sekoita näytettä edestakaisin 5 kertaa uuttopuskurissa. 

Paina pumpulipuikon pää tiukasti putken seinämää vasten, 

jotta poistettu näyte liukenee nesteeseen. Toista tämä 

varovasti 3-5 kertaa. Poista sitten tikku ja varmista, että 

mahdollisimman paljon liuosta jää putkeen. Kierrä sitten 

korkki takaisin kiinni.  

【PERIAATE & KÄYTTÖTARKOITUS】  

  

【YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA】  

  

【SÄILYTYSOLOSUHTEET JA SÄILYVYYS】  

  

【ITSETESTAUKSEN VAROTOIMENPITEET】  

  

【TUOTTEEN TUOTENIMI】  

  

【 】NÄYTTEENOTON VALMISTELU

1. Avaa puskuriliuosta sisältävä uuttoputki 

ruuvaamalla korkki irti kuvan osoittamalla tavalla.

2. Ota pyyhkäisysuikale ulos pakkauksesta. Varmista, että kosketat 
tikkua vain kahvasta, et sen kärjestä, jossa on "pumpulipallo". 

x5

x3~5

【TESTITULOSTEN TULKINTA】

  

Positiivinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) ja testialueella (T) näkyy punainen reaktioviiva. Näytteen SARS-CoV-2-antigeenin testitulos on 

positiivinen. Tällä hetkellä epäillään COVID-19-infektiota. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin/yleislääkäriin tai paikalliseen 

terveysvirastoon ja noudata paikallisia ohjeita itseisolaatiosta. Viruksen esiintyminen ei välttämättä tarkoita, että sinulla on taudin 

vakava muoto, mutta sinun on joka tapauksessa noudatettava paikallisten viranomaisten mukaisia varotoimia, jotta vältät viruksen 

tarttumisen muihin.

Negatiivinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) näkyy punainen viiva, mutta testialueella (T) ei näy punaista reaktioviivaa. Negatiivinen tulos 

tarkoittaa, että näyte on negatiivinen SARS-CoV-2-antigeenin suhteen tai antigeenipitoisuus on alle havaitsemisrajan. Jos 

näytteenotto on suoritettu virheellisesti, negatiivinen tulos voidaan saada virheellisesti.  

Negatiivinen tulos ei sulje täysin pois COVID-19-infektiota. Jos oireet jatkuvat tai jos oireet vaikeutuvat, testi on toistettava 1-2 

päivän kuluttua, koska SARS-CoV-2:ta ei voida havaita tarkasti kaikissa infektion vaiheissa. Jos tulos on negatiivinen, henkilön on 

jatkettava säädösten vaatimusten ja suositusten noudattamista, mukaan lukien henkilökohtaisia hygieniasuosituksia, fyysisen 

etäisyyden noudattamista ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Virheellinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) ei ole punaista reaktioviivaa, testi on virheellinen. Riittämätön näytemäärä tai virheellinen 

menettelytapa ovat todennäköisimmät syyt kontrolliviivan epäonnistumiseen. Tarkista menettely ja toista testi uudella testikasetilla. 

Huomaa, että liian suuri tai liian pieni näytemäärä voi johtaa virheellisiin testituloksiin. Jos ongelma jatkuu, lopeta välittömästi erän 

käyttö ja ota yhteys paikalliseen jakelijaan.

Huomioi, että T-rivi saattaa näkyä ennen C-riviä. Odota vähintään 10 minuuttia, ennen kuin voit lukea lopulliset tulokset.

【LAADUNVALVONTA】 

  Testiin sisältyy menettelytapavalvonta. Punainen viiva valvonta-alueella (C) katsotaan sisäiseksi menettelytapavalvonnaksi. 

Se vahvistaa riittävän näytemäärän, näytteen täydellisen tunkeutumisen kalvoon ja oikean menettelytekniikan.  

Koostumus

Tunnistuskortti

Tuotekoodi

Uuttopuskuri putkissa

Näytteenottopyyhkäisy (nenästä)

Käyttöohjeet

Paketti

5 testiä

LCV035

5 pulloa

5 kpl

1 kpl

25 testiä

LCV03

25 pulloa

25 kpl

1 kpl

1 testi

LCV03I

1 pullo

1 kpl

1 kpl

【LISÄKSI TARVITTAVAT MATERIAALIT】  

  Sekuntikello

Näytteen hävittämiseen tarkoitettu säiliö

Positiivinen Negatiivinen Virheellinen

3. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen testin suorittamista. 

4. Testi on suoritettava huoneenlämmössä (18-30 ℃). Varmista, että kaikki komponentit ovat huoneenlämmössä ennen testausta. 

1. Pese tai desinfioi kätesi huolellisesti saippualla vähintään 30 sekuntia ennen testin suorittamista.

2. Avaa testipakkaus ja ota kaikki sisältö ulos. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä. 

【 】TESTIVALMISTELU

1 2

O
P

E
N

Specimen Collection Swab3

1. Avaa alumiinipussi, poista testikasetti ja aseta se tasaiselle alustalle. Älä häiritse testauksen aikana.

2. Ruuvaa tippakorkin yläpää irti ja annostele 2 tippaa (noin 60 μl) näyteliuosta (pyyhkäisynäytteenotto- ja uuttopuskuri) putkesta 

    testikasetin näytekaivoon.

Huomautus: Varmista, että lisäät 2 tippaa näytemäärää. Jos näytemäärä on enemmän tai vähemmän kuin 2 tippaa, testitulokset 

                     voivat olla virheellisiä, esim. laadunvalvonta-alueella (C) ei ole punaista viivaa.

3. Lue näytetyt tulokset (kaistat) 10-15 minuutin kuluessa. Jos testitulos luetaan yli 15 minuutin kuluttua, tulos voi olla virheellinen.  

【 】  TESTAUSMENETTELYT

CC TT

x2

CC TT

10-15min！
CAUTION

Results after 
15minutes 
are invalid.

Itsetestaukseen

  Lituo COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)

1434

1 2

FIN

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

www.medicalfinland.fi
info@medicalfinland.fi

COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)
Käyttöohjeet

【TUOTTEEN NIMI】 

   COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)

【PAKKAUSERITELMÄ】
  

COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta) on kvalitatiivinen kalvopohjainen immunomääritys SARS-CoV-2:n 

nukleokapsidiproteiiniantigeenien löytämiseksi ihmisen nenänäytteestä. Tämä on tarkoitettu lääketieteellisille maallikoille 

(18-vuotiaille ja sitä vanhemmille) itsetestaukseen. Testi voidaan tehdä henkilöille, joilla on ollut SARS-CoV-2:n kaltaisia 

tyypillisiä oireita: kuumetta, yskää, päänsärkyä, kurkkukipua, maku- ja hajuaistin heikkenemistä jne. Testi on tarkoitettu vain 

COVID-19:lle apudiagnostiikkavälineeksi.

Positiiviset tulokset osoittavat virusantigeenien esiintymistä, mutta infektiostatuksen testaaminen edellyttää kliinistä 

korrelaatiota potilaan sairaushistoriaan ja muihin diagnostisiin tietoihin. Positiiviset tulokset eivät sulje pois bakteeri-

infektioita tai samanaikaisia infektioita muiden virusten kanssa.

Negatiiviset tulokset eivät sulje pois infektion mahdollisuutta. Henkilöiden, joiden testi on negatiivinen mutta joilla on silti 

COVIDin kaltaisia oireita, on otettava yhteyttä lääkäriin/yleislääkäriin tarkempaa diagnoosia varten.  

SARS-CoV-2-infektion aiheuttama tauti sai nimekseen COVID-19, joka on akuutti hengitysteiden tartuntatauti. Ihmiset ovat 

yleensä alttiita. Tartunnan saaneet henkilöt ovat tällä hetkellä tärkein tartunnan lähde. Nykyisen epidemiologisen tutkimuksen 

mukaan itämisaika on 1-14 päivää, mutta useimmiten 3-7 päivää. Tärkeimmät oireet ovat kuume, väsymys ja kuiva yskä. 

Nenän tukkoisuutta, nuhaa, kurkkukipua, lihassärkyä ja ripulia esiintyy muutamissa tapauksissa.

Avaamaton pakkaus on säilytettävä 2-30 ℃:ssa ja suojattava suoralta auringonvalolta. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivämäärän 

jälkeen. Testikasetti on pakattu yksittäin alumiinipussiin. Kun alumiinifolio on avattu, testikasetti voidaan käyttää tunnin kuluessa. 

Pitkäaikainen kosketus kosteaan ympäristöön johtaa tuotteen heikkenemiseen.

Tämä itsetesti soveltuu maallikoille (18-vuotiaille ja sitä vanhemmille). Jos testitulos on positiivinen, ota yhteys perhelääkäriin tai 

paikalliseen hoitolaitokseen. 

Jos itsetestausmenettelyä ei noudateta tai jos testikorttiin lisätty näyte ei ole riittävä, tulos voi olla väärä. 

Jos sinulla on nenäverenvuotoa testin aikana tai välittömästi sen jälkeen tai jos tunnet kipua näytteenoton aikana, ota yhteys lääkäriin. 

Kun testi on suoritettu, laita jäte ja käytetty pakkauslaatikko erikseen tyhjään roskakoriin, äläkä sekoita sitä kotitalouden roskakoriin. 

3. Näytteenotto nenänäytteenottoa varten

Kallista päätäsi hieman taaksepäin. Työnnä tikku sieraimeen, 

jossa on ensin "pumpulipallo". Työnnä tikkua varovasti noin 

2,5 cm, kunnes tunnet vastusta. Paina puikko 3x nenän 

seinämää vasten. Toista näytteenotto samalla tikulla toiseen 

sieraimeen kerätäksesi mahdollisimman paljon soluja ja 

limaa. Poista se sitten nenästä ja lisää se välittömästi 

uuttopuskuriin näytteen uuttamista varten.  

4. Näytteen uuttaminen:

Sekoita näytettä edestakaisin 5 kertaa uuttopuskurissa. 

Paina pumpulipuikon pää tiukasti putken seinämää vasten, 

jotta poistettu näyte liukenee nesteeseen. Toista tämä 

varovasti 3-5 kertaa. Poista sitten tikku ja varmista, että 

mahdollisimman paljon liuosta jää putkeen. Kierrä sitten 

korkki takaisin kiinni.  

【PERIAATE & KÄYTTÖTARKOITUS】  

  

【YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA】  

  

【SÄILYTYSOLOSUHTEET JA SÄILYVYYS】  

  

【ITSETESTAUKSEN VAROTOIMENPITEET】  

  

【TUOTTEEN TUOTENIMI】  

  

【 】NÄYTTEENOTON VALMISTELU

1. Avaa puskuriliuosta sisältävä uuttoputki 

ruuvaamalla korkki irti kuvan osoittamalla tavalla.

2. Ota pyyhkäisysuikale ulos pakkauksesta. Varmista, että kosketat 
tikkua vain kahvasta, et sen kärjestä, jossa on "pumpulipallo". 
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【TESTITULOSTEN TULKINTA】

  

Positiivinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) ja testialueella (T) näkyy punainen reaktioviiva. Näytteen SARS-CoV-2-antigeenin testitulos on 

positiivinen. Tällä hetkellä epäillään COVID-19-infektiota. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin/yleislääkäriin tai paikalliseen 

terveysvirastoon ja noudata paikallisia ohjeita itseisolaatiosta. Viruksen esiintyminen ei välttämättä tarkoita, että sinulla on taudin 

vakava muoto, mutta sinun on joka tapauksessa noudatettava paikallisten viranomaisten mukaisia varotoimia, jotta vältät viruksen 

tarttumisen muihin.

Negatiivinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) näkyy punainen viiva, mutta testialueella (T) ei näy punaista reaktioviivaa. Negatiivinen tulos 

tarkoittaa, että näyte on negatiivinen SARS-CoV-2-antigeenin suhteen tai antigeenipitoisuus on alle havaitsemisrajan. Jos 

näytteenotto on suoritettu virheellisesti, negatiivinen tulos voidaan saada virheellisesti.  

Negatiivinen tulos ei sulje täysin pois COVID-19-infektiota. Jos oireet jatkuvat tai jos oireet vaikeutuvat, testi on toistettava 1-2 

päivän kuluttua, koska SARS-CoV-2:ta ei voida havaita tarkasti kaikissa infektion vaiheissa. Jos tulos on negatiivinen, henkilön on 

jatkettava säädösten vaatimusten ja suositusten noudattamista, mukaan lukien henkilökohtaisia hygieniasuosituksia, fyysisen 

etäisyyden noudattamista ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä.

Virheellinen tulos:

Laadunvalvonta-alueella (C) ei ole punaista reaktioviivaa, testi on virheellinen. Riittämätön näytemäärä tai virheellinen 

menettelytapa ovat todennäköisimmät syyt kontrolliviivan epäonnistumiseen. Tarkista menettely ja toista testi uudella testikasetilla. 

Huomaa, että liian suuri tai liian pieni näytemäärä voi johtaa virheellisiin testituloksiin. Jos ongelma jatkuu, lopeta välittömästi erän 

käyttö ja ota yhteys paikalliseen jakelijaan.

Huomioi, että T-rivi saattaa näkyä ennen C-riviä. Odota vähintään 10 minuuttia, ennen kuin voit lukea lopulliset tulokset.

【LAADUNVALVONTA】 

  Testiin sisältyy menettelytapavalvonta. Punainen viiva valvonta-alueella (C) katsotaan sisäiseksi menettelytapavalvonnaksi. 

Se vahvistaa riittävän näytemäärän, näytteen täydellisen tunkeutumisen kalvoon ja oikean menettelytekniikan.  

Koostumus

Tunnistuskortti

Tuotekoodi

Uuttopuskuri putkissa

Näytteenottopyyhkäisy (nenästä)

Käyttöohjeet

Paketti

5 testiä

LCV035

5 pulloa

5 kpl

1 kpl

25 testiä

LCV03

25 pulloa

25 kpl

1 kpl

1 testi

LCV03I

1 pullo

1 kpl

1 kpl

【LISÄKSI TARVITTAVAT MATERIAALIT】  

  Sekuntikello

Näytteen hävittämiseen tarkoitettu säiliö

Positiivinen Negatiivinen Virheellinen

3. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen testin suorittamista. 

4. Testi on suoritettava huoneenlämmössä (18-30 ℃). Varmista, että kaikki komponentit ovat huoneenlämmössä ennen testausta. 

1. Pese tai desinfioi kätesi huolellisesti saippualla vähintään 30 sekuntia ennen testin suorittamista.

2. Avaa testipakkaus ja ota kaikki sisältö ulos. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä. 

【 】TESTIVALMISTELU
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Specimen Collection Swab3

1. Avaa alumiinipussi, poista testikasetti ja aseta se tasaiselle alustalle. Älä häiritse testauksen aikana.

2. Ruuvaa tippakorkin yläpää irti ja annostele 2 tippaa (noin 60 μl) näyteliuosta (pyyhkäisynäytteenotto- ja uuttopuskuri) putkesta 

    testikasetin näytekaivoon.

Huomautus: Varmista, että lisäät 2 tippaa näytemäärää. Jos näytemäärä on enemmän tai vähemmän kuin 2 tippaa, testitulokset 

                     voivat olla virheellisiä, esim. laadunvalvonta-alueella (C) ei ole punaista viivaa.

3. Lue näytetyt tulokset (kaistat) 10-15 minuutin kuluessa. Jos testitulos luetaan yli 15 minuutin kuluttua, tulos voi olla virheellinen.  

【 】  TESTAUSMENETTELYT

CC TT

x2

CC TT

10-15min！
CAUTION

Results after 
15minutes 
are invalid.

Itsetestaukseen

  Lituo COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta)

1434

1 2

FIN

COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold)

Suomen viranomaiset ovat suositelleet COVID-19 itsetestaukseen sopivia pikatestejä. Lituo Biotechnologyn valmistama 
pikatesti havaitsee tutkimusten mukaan viruksen antigeenin vakuuttavan tarkasti verrattuna PCR testeihin. Suosittelem-
me tätä testisarjaa käytettäväksi aina, ennen mahdollisia lähikontakteja muiden ihmisten kanssa.

COVID-19 antigeenin havaitsemissarja (kolloidinen kulta) on kvalitatiivinen kalvopohjainen immunomääritys SARS-CoV-
2:n antigeenien löytämiseksi Ihmisen nenänäytteestä. Testi voidaan tehdä henkilöille, joilla on ollut SARS-CoV-2:n kaltai-
sia tyypillisiä oireita: kuumetta, yskää, päänsärkyä, kurkkukipua, maku- ja hajuaistin heikkenemistä jne. Testi on tarkoitet-
tu vain COVID-19 apudiagnostiikkavälineeksi. 

•	 Nopea testitulos 10–15 minuutin sisällä
•	 Herkkyys 98.95%, spesifisyys >99% ja tarkkuus 99.5% verrattuna PCR (Ct< 33) testiin
•	 5 sarjan pakkaus sisältää  5 kpl tunnistuskortteja, 5 uuttoputkea, 5 näytteenottopuikkoa ja käyttöohjeet
•	 1 sarjan pakkaus sisältää  1 kpl tunnistuskortteja, 1 uuttoputkea, 1 näytteenottopuikon ja käyttöohjeet
•	 Käyttöohjeet pakkauksessa suomen ja ruotsin kielellä
•	 Säilytysaika 15kk valmistuspäivästä.

Avaamaton pakkaus on säilytettävä 2–30 °C:ssa ja suojattava suoralta auringonvalolta. Älä käytä tuotetta viimeisen käyt-
tö päivämäärän jälkeen. Testikasetti on pakattu yksittäin alumiinipussiin.  Voidaan käyttää tunnin kuluessa alumiinipussin 
avaamisesta.

Pakkauksessa on mukana sekä suomekieliset että ruotsinkieliset käyttöhjeet. 
Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöä.


